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Instrucciones de uso 
 

Datos básicos 

• Ribbon Bio suministra su ADN MiroSynthTM resuspendido en tampón TE 
(pH 8,0, 10 mM Tris, 0,1 mM EDTA) en tubos de microcentrífuga. Se 
recomienda realizar una breve centrifugación del tubo antes de abrirlo, ya 
que el material de ADN puede haberse desplazado durante el transporte. 

• El ADN MiroSynthTM se suministra congelado en hielo seco para garantizar 
su estabilidad. Aunque el ADN MiroSynthTM es estable en la mayoría de las 
condiciones estándar de almacenamiento en laboratorio, es fundamental 
seguir las siguientes buenas prácticas para mantener la alta calidad del 
ADN sintetizado por Ribbon Bio. 

 

Instrucciones de almacenamiento y uso del material 

• El ADN MiroSynthTM debe almacenarse a 4 °C por un período no superior a 
12 horas. Para un almacenamiento prolongado, se recomienda preparar 
alícuotas y congelar a -20 °C o -80 °C. Evite ciclos repetidos de 
congelación/descongelación para minimizar el daño al ADN. 

• Cuando sea apropiado, realice diluciones antes del uso para reducir 
riesgos de contaminación. La concentración del ADN MiroSynthTM se 
indica en la etiqueta del tubo y en el informe de control de calidad. Utilice 
las alícuotas de trabajo inmediatamente después de su preparación y evite 
su exposición prolongada a temperaturas elevadas. 

• El ADN circular MiroSynthTM puede utilizarse directamente para 
transformaciones en E. coli. Asegúrese de verificar la secuencia después 
de cada fase de subclonación y transformación. 

• Ribbon Bio no se hace responsable de ninguna mutación o alteración de la 
secuencia de ADN MiroSynthTM que se pudiera producir después del 
envío. Cualquier manipulación posterior será responsabilidad exclusiva del 
destinatario. 
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Cuantificación  

El ADN MiroSynthTM se suministra a concentraciones superiores a 30 ng/µl, con 
cantidades que oscilan entre 1 y 1,3 μg para rendimientos estándar, y entre 5 y 
6,5 μg para rendimientos altos de ADN MiroSynth™.  

Para lograr una cuantificación fiable, se recomienda el uso de instrumentos 
optimizados para pequeños volúmenes de muestra. Para garantizar unas 
mediciones precisas, siga los siguientes pasos: 

• Antes de abrir el tubo, asegúrese de que el ADN esté completamente 
descongelado. Centrifugue brevemente el tubo de microcentrífuga 
durante 3 a 5 segundos para asegurar que el ADN se acumule en el fondo. 

• Realice la medición del ADN inmediatamente después de la 
descongelación, utilizando al menos tres réplicas para garantizar la 
consistencia de los resultados. 

• Para confirmar la ausencia de interferencias de absorbancia en A260 que 
pudieran alterar los resultados, mida entre lecturas únicamente el tampón 
resuspendido. 

Nota: la concentración indicada en el tubo proviene del proceso estándar de 
control de calidad de Ribbon.  Las mediciones obtenidas con otros instrumentos 
pueden variar en función de sus capacidades y de la técnica utilizada. 
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Cálculos de volumen y dilución 

Para calcular el volumen de la muestra, utilice la fórmula V = Rendimiento / 
Concentración, donde: 

• V: volumen de la solución de ADN 
• Rendimiento: cantidad de ADN 
• Concentración: concentración de ADN 

Nota: el volumen mínimo de envío de ADN MiroSynth™ es de 20 μl. Los valores 
de rendimiento y concentración están disponibles en la etiqueta del tubo, en el 
informe de control de calidad o en ambos. 

Para calcular una dilución, utilice la fórmula C1 × V1 = C2 × V2, donde: 

• C1: concentración de la solución inicial 
• V1: volumen de la solución inicial 
• C2: concentración de la solución final 
• V2: volumen de la solución final 
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Uso previsto 

Solo para uso en investigación. No apto para procedimientos de diagnóstico.  

A menos que se acuerde lo contrario por escrito, Ribbon Bio no destina estos 

productos a aplicaciones clínicas y no garantiza su idoneidad para ningún uso en 

diagnósticos clínicos. El cliente es responsable exclusivo de todas las decisiones 

relacionadas con el uso de estos productos, así como de cualquier obligación 

regulatoria o legal asociada. 

Nota al pie 

La información contenida en este documento se considera precisa, pero no es 

exhaustiva y debe utilizarse únicamente como una guía. La información es 

únicamente para fines generales y puede cambiar sin previo aviso. Ribbon Bio no 

se hace responsable de ningún daño derivado del manejo o uso de este producto. 




