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Mode d’emploi 
 

En bref 

• Ribbon Bio expédie son ADN MiroSynthTM resuspendu dans des tampons 
TE (pH 8.0, 10 mM Tris, 0.1 mM EDTA) dans des tubes de 
microcentrifugation. Nous recommandons une brève centrifugation du 
tube avant ouverture, car le matériel ADN peut avoir été délogé pendant 
l’expédition. 

• L’ADN MiroSynthTM est expédié congelé sur de la glace carbonique pour 
garantir sa stabilité. Alors que l’ADN MiroSynthTM est stable dans la plupart 
des conditions standard de stockage en laboratoire, le respect des 
meilleures pratiques suivantes est essentiel au maintien de la haute qualité 
de l’ADN synthétisé par Ribbon Bio. 

 

Stockage du matériel et instructions d’utilisation 

• L’ADN MiroSynthTM doit être stocké à 4 °C pendant un maximum de 
12 heures. Pour un stockage plus long, aliquoter et congeler à -20 °C ou -
80 °C. Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation pour 
minimiser l’endommagement de l’ADN. 

• Au besoin, réaliser des dilutions avant utilisation pour réduire les risques 
de contamination. La concentration d’ADN MiroSynthTM est indiquée sur 
l’étiquette du tube et dans le rapport de contrôle-qualité. Utiliser les 
aliquots fonctionnels immédiatement après préparation et éviter leur 
exposition prolongée à des températures élevées. 

• L’ADN circulaire MiroSynthTM peut être utilisé directement pour la 
transformation en E. coli. Bien vérifier la séquence après chaque étape de 
sous-clonage et de transformation. 

• Ribbon Bio n’est responsable d’aucune mutation ou altération de la 
séquence ADN MiroSynthTM pouvant survenir après la livraison. Toute 
manipulation ultérieure est de la seule responsabilité du destinataire. 
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Quantification  

L’ADN MiroSynthTM est fourni à des concentrations de >30 ng/µl, avec des 
quantités allant de 1 à 1,3 μg pour les rendements standards et de 5 à 6,5 μg pour 
les rendements élevés d’ADN MiroSynth™.  

Pour obtenir une quantification fiable, penser à utiliser des instruments optimisés 
pour des petits volumes d’échantillons. Pour garantir des mesures précises, 
suivre ces étapes : 

• Avant ouverture, s’assurer que l’ADN est entièrement décongelé. 
Centrifuger brièvement le tube de microcentrifugation pendant 3 à 
5 secondes pour s’assurer que l’ADN est collecté en son fond. 

• Mesurer l'ADN immédiatement après décongélation en utilisant au moins 
trois répliques pour garantir sa cohérence. 

• Mesurer le tampon de resuspension seul entre les lectures pour confirmer 
l’absence d’interférences d’absorbance à A260 pouvant altérer les 
résultats. 

Remarque : La concentration indiquée sur le tube est obtenue à partir du 
processus de contrôle-qualité standard de Ribbon Bio.  Les mesures obtenues à 
partir d’autres instruments peuvent varier en fonction des capacités et des 
techniques utilisées. 

 

Calculs des volumes et des dilutions 

Pour calculer le volume d’un échantillon, utiliser la formule 
V = rendement / concentration où : 

• V : Volume de la solution d’ADN 
• Rendement : Quantité d’ADN 
• Concentration : Concentration en ADN 

Remarque : Le volume minimum de livraison pour l’ADN MiroSynth™ est de 20 μl. 
Les valeurs de rendement et de concentration se trouvent sur l’étiquette du tube 
et/ou dans le rapport de contrôle-qualité. 
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Pour calculer une dilution, utiliser la formule C1×V1=C2×V2 où : 

• C1: Concentration de la solution initiale 
• V1: Volume de la solution initiale 
• C2: Concentration de la solution finale 
• V2: Volume de la solution finale 

 

Utilisation prévue 

À des fins de recherche uniquement. Ne pas utiliser dans le cadre des 
procédures diagnostiques.  

Sauf accord écrit contraire, Ribbon Bio ne prévoit pas que ces produits soient 

utilisés dans un cadre clinique et ne garantit pas leur conformité lors des 

procédures diagnostiques. Le client est seul responsable de l’ensemble des 

décisions concernant l’utilisation de ses produits et de toutes obligations 

réglementaires ou légales associées. 

Note de bas de page 

Les informations fournies dans ce document sont considérées comme exactes, 

mais ne sont pas exhaustives et ne doivent être utilisées qu’à des fins d’orientation. 

Les informations ne sont fournies que dans un but général et peuvent changer 

sans préavis. Ribbon Bio ne peut être tenue responsable d’aucun dommage 
résultant de la manipulation ou de l’utilisation de ces produits. 




