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Istruzioni per l’uso 
 

Brevi informazioni 

• Ribbon Bio spedisce il DNA MiroSynthTM risospeso in tampone TE (pH 8,0, 
10 mM Tris, 0,1 mM EDTA) in provette da microcentrifuga. Si consiglia di 
centrifugare brevemente la provetta prima dell’apertura, poiché la 
soluzione di DNA potrebbe essersi accumulata sulle pareti della provetta. 

• Il DNA MiroSynthTM viene spedito congelato su ghiaccio secco per 
garantirne la stabilità. Sebbene il DNA MiroSynthTM sia stabile nella 
maggior parte delle condizioni standard di conservazione in laboratorio, 
l’osservanza delle migliori prassi di seguito riportate è essenziale per 
mantenere l’alta qualità del DNA sintetizzato da Ribbon Bio. 

 

Istruzioni per la conservazione e l’uso del materiale 

• Il DNA MiroSynthTM deve essere conservato a 4 °C per non più di 12 ore. 
Per una conservazione prolungata, porzionare e congelare a -20 °C o -
80 °C. Evitare cicli ripetuti di congelamento/scongelamento per ridurre al 
minimo i danni al DNA. 

• Se necessario, effettuare diluizioni prima dell’uso per ridurre i rischi di 
contaminazione. La concentrazione del DNA MiroSynthTM è indicata 
sull’etichetta della provetta e nel rapporto di controllo qualità. Utilizzare le 
porzioni subito dopo la preparazione ed evitare l’esposizione prolungata 
ad alte temperature. 

• È possibile utilizzare il DNA circolare MiroSynthTM direttamente per la 
trasformazione in E. coli. Verificare la sequenza dopo ogni fase di 
subclonazione e trasformazione. 

• Ribbon Bio non si assume alcuna responsabilità per eventuali mutazioni o 
alterazioni della sequenza del DNA MiroSynthTM che possono verificarsi 
dopo la consegna. Qualsiasi manipolazione successiva è di esclusiva 
responsabilità del destinatario. 
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Quantificazione  

Il DNA MiroSynthTM viene fornito a concentrazioni >30 ng/µl, con quantità che 
vanno da 1 a 1,3 μg per la resa standard e da 5 a 6,5 μg per il DNA MiroSynth™ ad 
alta resa.  

Per ottenere una quantificazione affidabile, si consiglia di utilizzare strumenti 
ottimizzati per piccoli volumi di campione. Per garantire misurazioni precise, 
attenersi alla seguente procedura: 

• Prima dell’apertura, accertarsi che il DNA sia completamente scongelato. 
Centrifugare brevemente la provetta da microcentrifuga per 3-5 secondi 
per assicurarsi che il DNA si raccolga sul fondo. 

• Misurare il DNA subito dopo lo scongelamento, utilizzando almeno tre 
repliche per garantire la coerenza. 

• Misurare il solo tampone di risospensione tra una lettura e l’altra per 
verificare che non vi siano interferenze di assorbanza ad A260 che 
potrebbero alterare i risultati. 

Nota: La concentrazione indicata sulla provetta è ottenuta dal processo di 
controllo qualità standard di Ribbon.  Le misurazioni ottenute da altri strumenti 
possono variare in base alle capacità e alla tecnica. 

 

Calcoli di volume e diluizione 

Per calcolare il volume del campione, utilizzare la formula V = 
resa/concentrazione laddove: 

• V: Volume della soluzione di DNA 
• Resa: Quantità di DNA 
• Concentrazione: Concentrazione di DNA 

Nota: Il volume minimo di consegna per MiroSynth™ DNA è di 20 μl. I valori di 
resa e concentrazione sono riportati sull’etichetta della provetta e/o sul rapporto 
di controllo qualità. 
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Per calcolare una diluizione, utilizzare la formula C1×V1=C2×V2 laddove: 

• C1: Concentrazione della soluzione iniziale 
• V1: Volume della soluzione iniziale 
• C2: Concentrazione della soluzione finale 
• V2: Volume della soluzione finale 

 

Uso previsto 

Esclusivamente per uso a fini di ricerca. Non utilizzare nelle procedure 
diagnostiche.  

Salvo diverso accordo scritto, Ribbon Bio non fornisce questi prodotti per l’uso in 

applicazioni cliniche e non ne garantisce l’idoneità per alcun uso diagnostico 

clinico. La responsabilità di tutte le decisioni relative all’uso di questi prodotti e di 

tutti gli obblighi normativi o legali associati ricade esclusivamente sul cliente. 

Nota in calce 

Le informazioni fornite nel presente documento sono ritenute accurate, ma non 

sono esaustive e devono essere usate solamente a scopo indicativo. Le 

informazioni sono esclusivamente a titolo generale e potrebbero variare senza 

preavviso. Ribbon Bio non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni 

derivanti dalla manipolazione o dall’uso di questo prodotto. 




